Samodzielny Zespoét Publicznych
Zakladow Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy |
z siedziba w DZIEKANOWIE LESNYM
05-092 Lomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00

NIP: 118-134-98-98
Dziekanéw Lesny dn. 15.07.2016r.
DZ/ 208 V1112016

Wszyscy zainteresowani

Zamawiajacy, SZPZ0OZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym, informuje,
Ze wpltynely zapytania do SIWZ w postepowaniu nr DZ/05/2016 ,,Dostawa i montaz na
wyznaczonych stanowiskach sprzetu medycznego do nowo utworzonego Centrum Leczenia
Mukowiscydozy w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakladéw Opieki Zdrowotnej im.

Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym.”

Zamawiajgcy przekazuje odpowiedzi wraz z trescig pytan.

Dotyczy zatacznika nr 1G do SIWZ — Pakiet 7 kardiomonitory:
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor o wymiarach 312x312x158mm 7
Odpowiedz Ad.1
Tak.

Fytanie nr 2.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z mozliwoscia sterowania za pomoca panelu dotykowego jednak
bez pokretta nawigacyjnego 7

Odpowiedz Ad .2

Mie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Fytanie nr 3.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z mozliwoscia wyswietlania 6 krzywych dynamicznych
z gory okreslonym kolorem krzywej ?

Odpowiedz Ad. 3

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiajgcy dopuséci kardiomonitor z mozliwoscig wyciszenia alarmdw na 2 lub 5 minut bez mozliwosci
catkowitego wyciszenia alarméw co moze spowodowad zagrozenie lub zycia pacjenta?

Odpowiedz Ad. 4

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z mozliwoscig wyciszenia alarmow na 2 minuty ?
Odpowiedz Ad. 5

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 6.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomaonitor umozliwiajacy zapis trendow z 72h 7
Odpowiedz Ad. 6

Mie,

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor bez mozliwosci obliczed hemodynamicznych oraz bez kalkulatora
lekdw 7

Odpowiedz Ad. 7

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIVWZ.

Fytanie nr 8.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor bez gniazda USB i VGA ?
Odpowiedz Ad. 8

Mie,

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z zakresem mierzonego pulsu 20-300 bpm 7
Odpowiedz Ad. 9

Tak.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z zakresem mierzonego pulsu w zakresie 30-300 bpm oraz z
doktadnoscig 5%/5bpm 7

Odpowiedz Ad. 10

Tak.

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitar z wzmocnieniem krzywe] EKG oraz krzywe| oddechowe) x0.5, x1,
%2, x4 oraz auto 7

Odpowiedz Ad. 11

Tak.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor umozliwiajacy klasyfikacje 5 rodzajéw zaburzer rytmu ?
Odpowiedz Ad. 12

Mie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Fytanie nr 13.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z predkosciami kreslenia krzywych do wyboru sposrod 1, 6.25, 12,5,
25 mmis ?

Odpowiedz Ad. 13

Tak.

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z zakresem pomiaru respiracji 4-120 rpm ?
Odpowiedz Ad.14

Mie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15,

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z alarmowaniem bezdechu w zakresie 20-60 sekund ?
Odpowiedz Ad. 15

Mie.

Zarmawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,
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Pytanie nr 16.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z mozliwoscia pomiaru temperatury w zakresie 10-45 9C?
Odpowiedz Ad. 16

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17,

Czy Zamawiajacy dopusci kardiomonitor z doktadnoscig pomiaru temperatury 0,2 °C ?
Odpowiedz Ad. 17

Mie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18.

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z czasem repetycji pomiaru cisnienia w zakresie 1-240 minut ?
Odpowiedz Ad. 18

Nie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Fytanie nr 19,

Czy Zamawiajgcy dopusci kardiomonitor z czasem repetycji pomiaru cisnienia w zakresie 1-120 minut ?
Odpowiedz Ad. 19

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zatgcznika nr 1A do SIWZ — Pakiet 7 kardiomonitory
Pytanie nr 20.
Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wydzielenie holtera, aparatu EKG oraz ergospirometru z bieznig do
oddzielnych pakietéw ? Umozliwi to ztozenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedz Ad. 20
Nie.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Holter:
Pytanie nr 21,
Czy Zamawiajacy dopuéci aparat holterowski bez mozliwosci drukowania raportu bezposrednio z aparatu ?
Odpowiedz Ad. 21
Mie.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat holterowski bez mozliwoéci wgrania badan i uzyskania raportéw poprzez
dostep do bazy danych przy uzyciu przegladarki internetowej a poprzez oprogramowanie dotgczone do
aparatu 7

Odpowiedz Ad. 22

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat holterowski o wymiarach 27x80x100 mm 7
Odpowiedz Ad. 23

Tak.

Pytanie nr 24.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat holterowski z pomiarem cignienia skurczowego w zakresie 60-260 mmHg,
rozkurczowego w zakresie 40-220 mmHg oraz $redniego w zakresie 50-250 mmHg ?

OdpowiedZ Ad. 24

Tak.

N i




Aparat EKG
Pytanie nr 25,
Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG z czestotliwoécig prébkowania 1000 Hz dla wykrywania stymulaciji ?
Odpowiedz Ad. 25
Nie.
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG z rozdzielczoscig amplitudowg 16 bit ? Parametr ten nie ma
Znacznego wptywu na jakossé pomiaru.

Odpowiedz Ad. 26

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 27.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat EKG ze wspdélczynnikiem CMRR 90dB ?
Odpowiedz Ad. 27

Mie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28.

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG z klawiaturg typu T9 7
Odpowiedz Ad. 28

Nie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

FPytanie nr 29.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat EKG z predkoscig przesuwu 5/25/50 mm/s ?
Odpowiedz Ad. 29

Tak.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG o wymiarach 120x330x280 mm oraz o wadze 3kg ?
Odpowiedz Ad. 30

Tak.

FPytanie nr 31.

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG o przekatnegj 7 cali ?
Odpowiedz Ad. 31

Nie.

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z zapisami SIWZ.

Fytanie nr 32.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat EKG umozliwiajgcy zapis 300 badan w pamieci wewnetrznej oraz
dodatkowych 200 badan na karcie SD 7

Odpowiedz Ad. 32

Tak.

Pytanie nr 33.

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG z whudowang drukarka termiczng na papier o szerokosci 110mm ?
Odpowiedz Ad. 33

Tak.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiajacy dopusci aparat EKG z filtrami dolnoprzepustowymi o warto$ciach 20,40,100,150 Hz ?
Odpowiedz Ad. 34

Tak.
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Pytanie nr 35.

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat EKG bez mozliwosci pracy w sieci bezprzewodowej ?
Odpowiedz Ad. 35

Mie.

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Bieznia
Pytanie nr 36.
Czy Zamawiajacy dopusci bieznie wyposazong w podtoze o dlugoéci 152 4 cm oraz szerokosci 45,7 cm ?
Odpowiedz Ad. 36
Nie.
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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